
 سینوس لیفت میزان عملکرد و رضایت دندانپزشکان از کیت جراحی
CAS kit

 هدف
 است. CAS kitکیت جراحی هدف از این تحقیق بررسی میزان عملکرد و رضایت دندانپزشکان در استفاده از 

 هامواد و روش
براي این  2016تا  2010از سال  سینوس لیفت و جایگذاري ایمپلنتجراحی  درسی دندانپزشک با تجربه و ماهر 

استفاده کردند و میزان موفقیت این  CAS kitهر یک از دندانپزشکان از کیت جراحی  تحقیق انتخاب شدند.
 اربري کیت را گزارش دادند.هاي سینوس و همچنین میزان رضایت خود از عملکرد و کروي جراحی کیت بر

 نتایج
دندانپزشک در تحقیق مشارکت کرده و عملکرد کیت و میزان رضایت  28دندانپزشک انتخاب شده،  30از میان 

 1/4( مورد غشاي سینوس پاره شد 38، در CAS kitجراحی انجام شده با  924از میان  خود را گزارش دادند.
 را اعلام کردند. CAS kitدرصد)، رضایت کامل خود از  2/92دندانپزشک ( 28دندانپزشک از میان  26 .درصد)

ایمنی، میزان برندگی، وجود هیدرولیک لیفتر و همچنین کاربري ساده و روان و  درصد) 7/85دندانپزشک ( 24
تر این کیت به طور مداوم در دندانپزشک از هیدرولیک لیف 4 را از مزایاي این کیت دانستند. سریع این کیت

 هاي خود استفاده نکردند و با این حال از عملکرد ایمن این کیت ابراز رضایت کردند.جراحی

 نتیجه گیري
ها، وجود هیدرولیک لیفتر و استاپرهاي مختلف از این تحقیق می توان نتیجه گرفت که ایمنی و برندگی دریل

CAS kit هاي سینوس لیفت است.از مزایاي این کیت در جراحی 
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. C. سینوس لیفت با هیدرولیک لیفتر. CAS kit .B. دریلینگ با استفاده از دریل CAS kit .Aمراحل سینوس لیفت با استفاده از : 1شکل
 .. فشرده و پک کردن پودر استخوان در محل حفره سینوسDپرکردن حفره سینوس با پودر استخوان. 

 CAS kit: میزان رضایت از 1جدول
هیدرولیک لیفتر جهت 
 بالازدن غشاي سینوس

ناقل پودر استخوان، فشرده ساز پودر 
 استخوان و پخش کننده پودر استخوان

میزان برندگی 
 دریل

 پاسخ رضایت عمومی

 کاملا راضی 11 8 3
 راضی 15 15 15 12
 مطمئن نیستم 1 5 2 4
 ناراضی 1 1 2
 مجموع 28 28 28 21
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